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En el presente trabajo, se describe el desarrollo en la plataforma LabVIEW junto con el entorno de programación de
MATLAB para el control y automatización de experimentos de óptica cuántica. El programa desarrollado, permite
la comunicación con los diferentes dispositivos involucrados: detectores SPCM (Single Photon Counters Modules)
de fotones; conversor TDC (time to digital converter) ID900 de ID Quantique con resolución de 10 ps y rotadores
motorizados PRM1Z8 (Motorized Rotation Stage de Thorlabs). El sistema implementado, permite trabajar de forma
óptima durante los experimentos de laboratorio que deben realizarse en la oscuridad, evitando errores de manipulación
durante el proceso de medición.
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In this paper, it is described the development in the LabVIEW plataform together with the programming context of
MATLAB for the control and automation of quantum optics experiments. The developed program allows the commu-
nication of the different involved devices: SPCM (Single Photon Counters Modules) photon detectors; TDC (time to
digital converter) converter ID900 from ID Quantique with 10 ps of resolution and the motorized rotators PRM1Z8
(Motorized Rotation Stage from Thorlabs). The implemented system, allows to work optimally during the laboratory
experiments that must be performed under darkness condition, this avoids manipulation errors during the measurement
process.
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I. INTRODUCCIÓN
El control y la automatización de los dispositivos involu-
crados durante los ensayos en laboratorio son herramientas
esenciales para trabajar de forma óptima y eficiente duran-
te el proceso de medición. En particular, la mayoría de los
experimentos de óptica cuántica se basan en la detección fo-
tones individuales [1, 2]. Esto necesariamente impone res-
tricciones en las condiciones de trabajo: muchas de las me-
diciones deben realizarse en completa oscuridad. Durante
los experimentos también es necesario controlar una serie
de instrumentos de forma individual y monitorear paráme-
tros.
En este trabajo presentamos el diseño de diferentes pro-
gramas para la adquisición de datos y control de instrumen-
tos aplicados a experimentos con fotones entrelazados en
polarización. Los programas se desarrollaron en los lengua-
jes de programación gráfica LabVIEW (desarrollado por
National Instruments) y en MATLAB. A continuación (Sec.
II) se detalla el dispositivo experimental. En la Sec. III se
incluye la descripción de los diferentes programas desarro-




Los pares de fotones entrelazados en polarización se ge-
neraron por fluorescencia paramétrica (SPDC spontaneous
parametric down-conversion) bombeando un par de crista-
les no lineales BBO tipo I con un láser de diodo que emite
en la longitud de onda de 405 nm. El láser puede operar en
modo continuo o pulsado y tiene una longitud de coheren-
cia mayor a 4 cm. En la Fig. 1 se muestra un esquema del
dispositivo experimental.
La detección de los fotones se realiza en las estaciones
A y B. Los fotones atraviesan el sistema de colección (SC)
que incluye polarizadores, láminas de media onda (HWP)
para 810 nm, filtros interferenciales (centrados en 810 nm)
y objetivos de microscopio [3]. Luego la radiación se aco-
pla a fibras ópticas multimodo conectadas a los detectores
de fotones individuales SPCM-AQR-13-FC (Single Photon
Counters Modules) de Perkin-Elmer. Con la detección de
un fotón, estos módulos emiten un pulso TTL con una du-
ración temporal de 35 ns y con un tiempo muerto de 50 ns
entre pulso y pulso.
En la etapa de alineación del sistema de detección es útil
emplear electrónica de coincidencias (UDC: Unidad de De-
tección de Coincidencias). La UDC cuenta con dos canales
de entrada (Ain, Bin) que reciben la señal de cada SPCM,
y tres canales de salida (Aout , Bout y C) que se conectan al
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FIG. 1: Esquema del arreglo experimental. BBO: cristal genera-
dor de pares de fotones entrelazados. HWP: láminas de media
onda montadas en rotadores motorizados. SC: sistema de colec-
ción. SPCM: módulo para conteo de fotones. TDC: time to digital
converter.
TDC.
Esta unidad, que registra y procesa los pulsos TTL de
los detectores, se basa en compuertas lógicas AND median-
te las cuales se determina si el par de fotones (registrados
por distintos SPCM) fueron detectados dentro de una mis-
ma ventana temporal de coincidencias [4]. Si los pulsos en
las entradas (Ain, Bin) están separados un tiempo menor a su
ancho, se registra simultáneamente un valor de tensión alto
y se mide una coincidencia (C).
La UDC se conecta a tres entradas analógicas-digitales
de un conversor TDC (Time to Digital Converter) ID900
de ID Quantique [5] con resolución de 10 ps y versión de
firmware 0.11, que registra los pulsos provenientes de los
SPCM (Aout , Bout ) y las coincidencias (C). El ID900 se co-
necta al puerto Ethernet de la PC y la comunicación entre
el dispositivo y la PC se efectúa utilizando los programas
desarrollados bajo la plataforma LabVIEW que se presenta
como una interfaz de usuario, permitiendo que el operador
ingrese los diferentes parámetros de entrada del experimen-
to. En la Fig. 2 se presenta el esquema de conexiones de los
dispositivos involucrados durante la etapa de alineación.
FIG. 2: Esquema de conexiones para la etapa de alineación.
Finalizada esta etapa de alineación, se retira la UDC
y los SPCM se conectan directamente a dos entradas del
TDC. Las láminas HWP se montan en rotadores motoriza-
dos PRM1Z8 (Motorized Rotation Stage de Thorlabs) per-
mitiendo tener un control preciso sobre el ángulo de rota-
ción de las láminas. Los rotadores se conectan a la PC a tra-
vés del puerto USB y la comunicación entre el dispositivo y
la PC se efectúa con el entorno de programación MATLAB,
el cual se integra dentro del desarrollo de los diferentes pro-
gramas en LabVIEW. El esquema de conexiones de los dis-
positivos involucrados para la automatización y el control
de los diferentes equipos empleados en el experimento se
indica en la Fig. 3.
FIG. 3: Esquema de conexiones para la automatización del arre-
glo experimental.
III. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CON-
TROL Y MEDICIÓN
Programa para el registro de coincidencias
Uno de los requerimientos básicos en este tipo de expe-
rimentos es contar con un programa que permita alinear el
sistema de detección (ver Sec. II). El programa desarrollado
en LabVIEW para este fin permite visualizar de forma grá-
fica el número cuentas por segundo que se detectan por los
diferentes canales de entrada del TDC (Entradas 1, 2 y 3).
Además cuenta con la posibilidad de salvar en un archivo de
texto el resultado de distintas mediciones realizadas. En el
diagrama de flujo de la Fig. 4 se muestra en forma general
el protocolo del programa que se describe a continuación:
A) Inicio del Programa.
B) El usuario ingresa los datos y parámetros necesarios
del experimento: 1- la dirección IP del dispositivo
ID900 con el cual se realizará la comunicación TCP/IP
con la computadora; 2- el umbral de tensión (en mV)
que utilizará el ID900 para la detección de los pul-
sos provenientes de la UDC. Notar que estos umbrales
pueden definirse de manera independiente para cada
canal.
C) Se activa la comunicación TCP del ID900 con la
computadora por medio de la dirección IP del dispo-
sitivo y el puerto 5555.
D) Se configura el ID900: umbrales, etc.
E) Se revisa si se ha seleccionado la opción que salva las
mediciones. En caso afirmativo, se ejecuta la instruc-
ción I). En caso de no haber habilitado esta opción, se
pasa a la instrucción F).
F) Se adquieren las cuentas por segundo de los canales
(INPU#:COUN?). El numeral # debe representarse por
el respectivo canal, en el caso del canal 2, # = 2.
G) Se chequea si está seleccionada la opción de graficar la
medición. Si se lo ha seleccionado, se realiza el punto
H). En caso contrario, se pasa al punto E).
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FIG. 4: Diagrama de flujo del programa de coincidencias.
H) Se almacena el número de cuentas por segundo de cada
canal en un vector distinto y se grafican los valores del
vector.
I) Se guarda el vector de cuentas por segundo en un ar-
chivo de texto.
J) Se desactiva la comunicación TCP del ID900 con la
computadora por medio de la dirección IP del disposi-
tivo y el puerto 5555.
K) Fin del programa.
Programa de registro temporal con control automatiza-
do de rotador
El siguiente programa desarrollado en LabVIEW permite
el registro de los tiempos de llegada de fotones individuales
a dos detectores SPCM remotos y controla el movimiento
de los rotadores motorizados.
En esta adquisición los SPCM se conectan a la entrada
del conversor TDC ID900 generando las series de time-
stamping, a partir de las cuales se obtienen las coinciden-
cias entre las estaciones A y B. Para determinar el entrela-
zamiento cuántico el sistema realiza automáticamente, me-
diante la rotación de láminas HWP controladas por los rota-
dores motorizados PRM1Z8, las 16 mediciones necesarias
para calcular la desigualdad de Bell en su forma CHSH [6].
En el diagrama de flujo de la Fig. 5 se muestra en forma
FIG. 5: Diagrama de flujo del programa de time-stamping con
rotador.
general la lógica del programa. En este caso el registro de
los datos experimentales cuenta con las siguientes etapas:
A) Inicio del programa.
B) Se cargan los datos y parámetros necesarios para la
realización del experimento: 1- una lista de posiciones
angulares creada por el usuario (los valores se obtie-
nen de un archivo de texto que contiene los ángulos
dispuestos uno debajo del otro); 2- la dirección IP del
dispositivo ID900 con el cual se realizará la comuni-
cación TCP/IP con la computadora; 3- el número de
serie del rotador, que permitirá identificar el hardware
para la transferencia de datos; 4- el tiempo de adqui-
sición para cada orientación del rotador (tiempo du-
rante el cual se monitoreará las entradas del ID900 y
se salvaguardarán los datos mientras los rotadores se
encuentren en una posición angular fija); 5- el umbral
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FIG. 6: Interfaz gráfica del programa empleado para la alineación, realizando la adquisición de datos con el ID900 Time Controller.
que utilizará el ID900 para la detección de los pulsos
provenientes de los SPCM.
C) Se utiliza el comando HOME de los rotadores
PRM1Z8 para llevar al motor a la posición de 0◦. Es-
te paso evita errores a posteriori en el posicionamien-
to angular con respecto a la lista de ángulos cargados.
La comunicación de los rotadores se realizó mediante
MATLAB a través de LabVIEW.
D) Se activa la comunicación del ID900 con
la computadora por medio de la dirección
“tcp://localhost:6060”. Los datos desde el dispo-
sitivo se sincronizan con la computadora por medio de
un ejecutable provisto por el fabricante (“DataLink-
TargetService .exe”). La transmisión se realiza por
diferentes puertos. Por ejemplo, para la entrada 1 al 4
el puerto utilizado es del 5556 al 5559.
E) Se realiza la lectura de los valores de las posiciones
angulares del archivo de texto.
F) Para cada posición angular se generan archivos en for-
mato BIN (uno por cada canal de entrada del ID900).
En esta etapa se habilitan los distintos canales de en-
trada (INPU#:ENAB ON) y se configuran los distintos
parámetros de adquisición - umbrales (INPU#:THRE
D mV), delay (INPU#:DELAY D), etc. - utilizando co-
mandos con sintaxis de la norma SPCI (Standard Com-
mands for Programable Instruments) que provee el fa-
bricante en su manual de usuario. El numeral # debe
representarse por el respectivo canal. En el caso del
canal 1, numeral es igual a 1. La letra D, es una letra
arbitraria, debe reemplazarse por un valor elegido.
G) Se activa la adquisición time-stamping
(TSST#:DATA:RAW:SEND ON) para los distintos ca-
nales de entrada seguido del comando (TSGE8:ENAB
ON). Notar que para que este comando responda se
debe configurar previamente el generador interno del
dispositivo (TSGE8:ONES:PWID D000000000), en
donde D es el valor en milisegundos.
H) Se espera hasta que transcurra el tiempo de adquisi-
ción.
I) Se desactiva la adquisición de time-stamping
(TSST#:DATA:RAW:SEND OFF) para cada ca-
nal.
J) Se efectúa la verificación de errores de transmisión du-
rante la adquisición.
K) Se cierran los archivos creados en el punto E).
L) Se repiten los puntos E) al K) hasta terminar el listado
de valores de posiciones angulares.
M) Se desactiva la comunicación del ID900 con
la computadora por medio de la dirección
“tcp://localhost:6060”.
N) Fin del programa.
FIG. 7: Curvas de contraste obtenidas con registro time-stamping.
Nonaka et al. / Anales AFA Vol. 31 Nro. 2 (Julio 2020 - Octubre 2020) 62-66 65
En la Fig. 6 se presenta el diseño de la interfaz gráfica del
programa que se utiliza para la alienación del experimento.
Todos los programas fueron probados en el dispositivo ex-
perimental que se describió en la Sec. II. En particular, en la
Fig. 7 se muestran las curvas de coincidencias con registro
time-stamping variando la orientación de las HWP monta-
das en los rotadores motorizados (α = ángulo de la HWP,
estación A; β = ángulo de la HWP, estación B). El alto con-
traste de las curvas indica que el sistema se encuentra bien
alineado y que la fuente emite pares de fotones entrelazados
en polarización alcanzando un valor del parámetro de Bell
SCHSH = 2,67±0,01.
IV. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentó el desarrollo de diferentes pro-
gramas basados en el entorno de programación LabVIEW
y MATLAB para lograr la automatización en la adquisición
y control de equipos en experimentos de óptica cuántica.
Se obtuvieron herramientas de gran utilidad integrando en
una única plataforma el manejo de diferentes equipos de la-
boratorio (detectores de fotones, estaciones motorizadas y
TDC).
Al trabajar en ambientes con completa oscuridad, los pro-
gramas desarrollados limitaron la posibilidad de introducir
errores durante la ejecución de las distintas tareas porque
los parámetros de la medición se cargan al inicio del ex-
perimento. La estabilidad de los programas desarrollados
brindan autonomía permitiendo realizar mediciones en dis-
tintas configuraciones por varias horas si el experimento así
lo requiriera.
Si bien los códigos desarrollados satisfacen requerimien-
tos específicos, también podrían implementarse en otras
áreas donde se necesiten realizar adquisiciones de datos au-
tomatizadas.
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